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Abstrak—  Electroencephalograph (EEG) merupakan suatu 
peralatan yang digunakan untuk menangkap aktivitas di lapisan 
terluar (celebral cortex) otak manusia. Dalam bidang robotika, 
arah pergerakan dari mobile robot dapat dikontrol dengan 
menggunakan sinyal EEG. Pada proyek akhir ini, akan dibahas 
bagaimana sinyal EEG yang diambil dari otak ditapilkan pada PC 
serta dapat diketahui dari otak bagian mana sinyal EEG itu 
didapat. Sinyal EEG akan diproses pada PC dengan menggunakan 
metode FFT dan filter digital IIR. Untuk memproses sinyal EEG, 
maka diperlukan suatu perangkat lunak, dalam hal ini 
menggunakan Visual Basic sebagai bahasa pemrogramannya.  
Dengan menggunakan metode FFT dan filter digital IIR, maka 
diharapkan pemrosesan sinyal EEG dapat berhasil.  
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I. PENDAHULUAN 
Sinyal EEG merupakan sinyal aktifitas listrik di lapisan 
terluar kulit otak. Karakteristik sinyal EEG tidak periodik, 
tidak mempunyai pola baku, dan mempunyai amplitude 
tegangan yang kecil, sehingga sangat mudah tertimbun noise. 
Rancang bangun modul EEG menggunakan filter IIR dimana 
dalam modul tersebut memiliki rangkaian penguat dan 
mikrokontroller yang diisi dengan program filter IIR. Sinyal 
harus dikuatkan karena nilainya sangat kecil yaitu berorde 
mikrovolt. Filter digunakan untuk mengeliminasi noise yang 
ikut dalam sinyal EEG. 
Pengukuran sinyal EEG dilakukan dengan cara 
meletakkan elektroda-elektroda pada kulit kepala dan hasil 
pengukurannya sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel, 
seperti kondisi mental, gerakan dan aktivitas pada saat 
pengukuaran, kondisi kesehatan, kondisi lingkungan 
pengukuran, usia, jenis kelamin, faktor stimulus. 
 
A. Perumusan Masalah 
     Perancangan sebuah sistem modul EEG sehingga dapat 
terkoneksi dengan PC adalah sebagai berikut: 
1.  Pengambilan sinyal EEG 
2.  Pengolahan sinyal EEG 
3.  Pembandingan sinyal EEG antara otak kanan dan otak kiri 




B. Batasan Masalah 
Alat yang dibuat mempunyai batasan masalah sebagai 
berikut: 
1. Elektroda yang digunakan berjumlah 5 buah elektroda 
dengan mengacu pada sistem peletakan bipolar 
2. Aktifitas yang dilakukan berpikir, berpikir keras, rileks, dan 
mendengarkan musik. 
3. Subyek yang diukur adalah anak kecil, dewasa, dan orang 
tua. 
 
II. PERENCANAAN ALAT 
 
  Perencanaan alat pada proyek akhir ini terbagi dalam : 
1. Proses kerja sistem 
2. Perencanaan dan pembuatan hardware 
 
A. Proses Kerja Sistem 
  Pada proyek akhir ini akan dibuat sebuah modul EEG 
yang berfungsi sebagai pendeteksi bagian otak yang bekerja 
saat melakukan aktivitas tertentu. Sinyal otak diambil 
menggunakan elektroda dengan menggunakan sistem 















Gambar 1. Sistem peletakan bipolar 2 
 
 
Sinyal EEG yang ditangkap akan masuk pada rangkaian 
proteksi untuk menghilangkan noise dari interfensi tegangan 
AC, setelah itu dikuatkan oleh amplifer agar sinyal dapat 
terbaca oleh mikrokontroller karena nilaisinyal EEG sangat 
kecil yaitu berorde mikrovolt, namun sebelum masuk pada 
mikrokontroller terlebih dahulu sinyal di filter untuk 
mengeliminasi noise yang ikut pada sinyal EEG. Blok 










Gambar 2. Blok diagram system 
 
B.    Perencanaan dan Pembuatan Alat 
Perencanaan dan pembuatan perangkat keras pada proyek 
ahir ini menggunakan Atmega8 sebagai pengolah sistem dan 
juga amplifier sebagai penguat sinyal serta filter sebagai 
penghilang noise. 
1)  Downloader Mikrokontroller Atmega8 
Rangkaian ini digunakan untuk men-download-kan 
program ke mikrokontroller untuk pengontrolan gerak dari 
mobile robot. Pemrograman secara In System Programming 
adalah  programmer  tidak perlu melepas IC mikrokontroller 
pada waktu akan di-download-kan, hal ini berarti pen-
download-an program dapat langsung dilakukan pada 
rangkaian aplikasi. Yaitu dengan memanfaatkan pin-pin pada 
mikrokontroller ATmega8. 
 
Gambar 3. Skema downloader mikrokontroller 
 
2)  Minimum Sistem Mikrokontroler ATmega8 
Pada proyek akhir ini digunakan mikrokontroller 
ATmega8 sebagai pengolah informasi. ATmega8 cukup 
handal sebab sudah memiliki ADC, port I/O dan juga 
komunikasi serial untuk dapat digunakan sebagai komunikasi 
antara mikrokontroller dan PC. Digunakannya ATmega8 pada 
proyek akhir ini karena pada proyek akhir ini tidak terlalu 
dibutuhkan banyak port. Port yang digunakan adalah port 
ADC sebagai port input dan beberapa port lainnya yang 















Gambar 4. Minimum sistem mikrokontroller ATmeg8 
 
3)  Komunikasi Serial 
RS232 adalah standar komunikasi serial antar periperal. 
Contoh paling sering kita pakai adalah antara komputer 
dengan modem, atau komputer dengan komputer.  
Standar ini menggunakan beberapa piranti dalam 
implementasinya. Paling umum yang dipakai adalah plug DB9 
atau DB25. Untuk RS232 dengan DB9, biasanya dipakai 
untuk serial port pada komputer. Fungsi dari masing-masing 
pin ditunjukkan pada Tabel 1. 
 
Tabel 1 
Fungsi pin-pin DB9 standar RS232 
 
 
4)  Rangkaian Proteksi 
Rangkaian proteksi dihubungkan langsung dengan 
elektroda dan merupakan pemberhentian pertama sinyal EEG 
yang akan memasuki amplifier. Tiap channel terbagi dalam 
duasinyal yang berbeda yang memasuki rangkaian proteksi 
melewati sebuah sepasang resistor 2,2 kΩ dan tiga kapasitor 
(10pF, 100pF, 100pF) langkah ini akan menidas sinyal RF 
yang memasuki sistem dan yang melewati kabel elektroda. 
Pada sistem proteksi ini terdapat clamping dioda yaitu berupa 
sepasang transistor NPN dan PNP. Transistor mulai bekerja 
pada tegangan ±0,58V. Pada tegangan diatas level ini maka 3 
 
akan mendorong arus yang berbahaya ke ground. Proteksi ini 
akan melindungi pengguna dan sistem pada modul EEG. 
 
Gambar 5. Rangkaian proteksi 
 
5)  Amplifier Instrumentasi 
Amplifier instrumentasi merupakan komponen paling 
penting pada EEG modul mengingat kerjanya pada sistem 
ini. Amplifier instrumentasi ini terdiri dari dua tahap. 
Pertama-tama dua input sinyal yang berbeda akan dikuatkan 
namun outputnya saling dihubungkan melalui resistor. Sinyal 
input dapat bervariasi dalam polaritas dan amplitudo. 
Gambar 6. Amplifier instrumentasi 
Rumus Vout dari rangkaian amplifier instrumentasic 
diatas adalah  
 
Vout= –(V1–V2)(1 + 2R2/R1)(R4/R3) 
 
Pada bagian pertama penguatan ini kita mensetting nilai R2 
dan R1 kemudian pada bagian penguatan yang kedua kita 
mensetting nilai dari R4 dan R3. 
Pada proyek akhir ini amplifier instrumentasi yang 
digunakan berada dalam satu chip yaitu INA114BP. Pada 
INA114BP ini kita dapat mensetting besarnya pengutan yang 
kita inginkan hanya dengan menambahkan resistor Rg untuk 
pengaturan nilai R2 seperti yang terlihat pada gambar 
rangkaian sebelumnya, pada INA114BP pengaturan R2 tidak 
diperlukan sebab dalam IC INA114BP sudah memiliki nilai 
R2 sebesar 25 kΩ begitu juga dengan R4 dan R3 semua 
besarnya sama yaitu 25 kΩ. Berikut gambar dari bagian dalam 
IC INA114BP. 
 
Gambar 7. INA114BP 
6)  Low Pass Filter 
Low pass filter selain sebagai pengeliminasi noise juga 
digunakan sebagai pembatas pengambilan sinyal, dimana 
sinyal yang diambil  0 – 50 Hz. Filter ini juga berfungsi 
sebagai pembuang frekuensn 60 Hz yang berasal dari 
tegangan jala-jala PLN. 
 
Untuk penggunaannya kita tentukan frekuensi cut off 
yang kita inginkan dan nilai kapasitor atau nilai resistor, untuk 
lebih mudahnya kita tentukan saja nilai kapasitor sebab nilai 
resistor lebih mudah dicari nilai terdekatnya daripada 
kapasitor. 
 
Gambar 8. Contoh rangkaian low pass filter 
7)  Perencanaan dan pembuatan tampilan pada PC 
Untuk mengetahui hasil sinyal yang didapatkan serta 
keputusan yang diambil maka diperlukan suatu program yang 
dapat menampilkannya. Dalam proyek akhir ini digunakan 
program Visual Basic untuk membuat program tersebut. 
Dalam program ini terdapat beberapa tamplan yaitu gambar 
sinyal yang didapat, gambar keputusan yang diambil berupa 
gambar otak kanan dan kiri yang bilamana aktif akan berubah 
warnanya menjadi merah serta beberapa tombol operasi antara 
lain tombol START digunakan untuk memulai menjalankan 
program, tombol EXIT digunakan untuk keluar dari program.  4 
 
8)  Proses FFT 
Sinyal input domain waktu diubah ke domain frekuensi. 
Metode FFT merupakan algoritma untuk menghitung DFT 
sehingga jumlah perhitungannya menjadi lebih sedikit.  
Operasi dari metode FFT ini adalah mengubah N 
bilangan domain waktu menjadi N sinyal domain frekuensi 
yang masing-masing bilangan tunggal (single point), dari 
langkah terseut dilanjutkan dengan menghitung nilai N spectra 
frekuensi dari semua N sinyal domain waktu. Langkah 
terakhir adalah operasi sintesa pada N spectra menjadi bentuk 
spectrum frekuensi tunggal. 
 
 
9)  Proses Filter IIR 
Filter IIR digunakan sebagai pengambil keputusan, 
setelah sinyal diubah kembali dalam bentuk frekuensi oleh 
FFT, maka sinyal tersebut akan di filter kembali oleh filter IIR 
dengan mengambil frekuensi 15 – 30 kHz. Jika ada sinyal 
yang masuk dalam area tersebut maka akan diambil keputusan 
bagian otak mana yang memiliki sinyal tersebut. Untuk 






























II. PENGUJIAN DAN ANALISA 
Pada bagian ini alat akan dilakukan pengujian secara 
menyeluruh yaitu dengan menggabungkan antara hardware 
dan  software.  Pengujian bertujuan untuk mengambil sinyal 
eeg dari subyek untuk kemudian dibandingkan dengan hasil 
rekaman alat pembanding yaitu Biopac. Sinyal yang diambil 
adalah sinyal betha dengan range antara 12 Hz sampai 30 Hz. 
Jenis aktivitas yang dilakukan adalah berpikir, berpikir keras, 
rileks, dan mendengarkan musik. 
Berikut adalah hasil sinyal dari percobaan yang telah 






















Pengujian Pada Aktivitas Mendengarkan Musik  
Gambar 16. Sinyal saat sedang mendengarkan musik dari otak kanan dengan 
modul penguat dan software 
 
Gambar 17. Sinyal saat sedang mendengarkan musik dari otak kiri dengan 
modul penguat dan software 
 
Pengambilan Data 
Setelah serangkaian pengambilan data yang telah 
dilakukan, maka dilakukan kembali pengambilan data pada 
beberapa subyek  antara lain anak kecil, orang dewasa, dan 


























Dari data diatas  maka didapatkan data sebagai berikiut 
: 
 
Subyek pertama rata-rata % error sebesar  75 % 
Subyek kedua rata-rata % error sebesar   50 % 
Subyek ketiga rata-rata % error sebesar  16,67 % 
Subyek keempat rata-rata % error sebesar  25 % 
Subyek kelima rata-rata % error sebesar  16,67 % 
Subyek keenam rata-rata % error sebesar  33,33 % 
Subyek ketujuh rata-rata % error sebesar  0 % 
Subyek kedelapan rata-rata % error sebesar  25 % 
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